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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАБНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 о.сгября 2022 года № РЗН iOl 6/3871
На медицинское изделие
Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid, с 
принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение вьщано 
"ДжиИ Вингмед Ультрасаунд АС", Норвегия,
GE Vingmed Ultrasound AS, Strandpromenaden 45, 3191 Horten, Norway 

Производитель
"ДжиИ Вингмед Ультрасаунд АС", Норвегия,
GE Vingmed Ultrasound AS, Strandpromenaden 45,3191 Horten, Norway

Место производства медицинского изделия
GE Vingmed Ultrasound AS, Strandpromenaden 45, 3191 Horten, Norway

Номер регистрационного досье № РД-47963/11276 от 22.02.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 26.60.12.132

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 19 листах
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ФЕАЛРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 17 октября 2022 года РЗН 2016/3871

Лист 1

Y h

На медицинское изделие
Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid, с принадлежностями,
в вариантах исполнения: Vivid Е95, Vivid Е90, Vivid Е80:
I. Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid Е95, 
основной состав:
1. Консоль медицинская диагностическая ультразвуковая Vivid Е95 (1 шт.).
2. Монитор специальный медицинский (1 шт.).
3. Руководство пользователя на русском язьпсе (не более 5 шт.).
4. Руководство пользователя на английском язьпсе (при необходимости) (1 шт.).
5. Расширенное руководство пользователя на английском языке (при необходимости)
(1 шт.).
6. Электронная документация к ультразвуковой консоли Vivid Е95/Е90/Е80 на внешнем 
носителе -  CD/DVD/USB Flash (при необходимости) (1 шт.).
7. Кабель электропитания для ультразвуковой консоли (1 шт.).
8. Программное обеспечение для подключения устройства, печатающего ультразвуковые 
изображения (при необходимости) (не более 3 шт.).
9. Датчик широкополосный линейный 9L-D (при необходимости) (не более 4 шт.).
10. Датчик широкополосный линейный 11L-D (при необходимости) (не более 4 шт.).
11. Датчик широкополосный линейный L8-18i-D (при необходимости) (не более 4 шт.).
12. Датчик широкополосный линейный ML6-15-D (при необходимости) (не более 4 шт.).
13. Датчик широкополосный конвексный C1-6-D (при необходимости) (не более 4 шт.).
14. Датчик широкополосный конвексный C2-9-D (при необходимости) (не более 4 шт.).
15. Датчик широкополосный микроконвексный C3-10-D (при необходимости) (не 
более 4 шт.).
16. Датчик широкополосный микроконвексный внутриполостной IC5-9-D (при 
необходимости) (не более 4 шт.).
17. Датчики карандашные допплеровские P2D (при необходимости) (1 шт.).
18. Датчики карандашные допплеровские P6D (при необходимости) (1 шт.). у
19. Модуль программный встроенный для активации проведения чреспищеводных 
исследований, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
20. Руководство пользователя по работе с программными опциями ТотТёс^*^ на .
английском языке (при необходимости) (не более 2 шт.).
21. Руководство пользователя по работе с программным^ 
язьпсе (при необходимости) (не более 2 шт.).
22. Модуль программный встроенный для работы с
эхокардиографии, активируемый электронным клю 
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения ^ '

ртТес^'^ на русском 

есс-
и) (1шт.).

.Ю. Павлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ
от 17 октября 2022 года РЗН 2016/3871

Лист 2

23. Модуль программный встроенный для работы с пакетом отслеживания движения 
ткани, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
24. Модуль программного обеспечения для автоматического анализа данных научно- 
практических ультразвуковых исследований, автоматические кардиологические 
измерения AI Auto Measure, активируемый электронным ключом (при необходимости)
(1 шт.).
25. Модуль программный встроенный для работы с программным обеспечением в 
режиме цифрового недопплеровского автоматизированного измерения фракции выброса 
Auto ЕЕ, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
26. Модуль программный встроенный для работы с программным обеспечением AFI, 
цифровой недопплеровской качественной и количественной оценки региональной 
сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
27. Модуль программный встроенный для работы с программным обеспечением для 
цифровой недопплеровской качественной и количественной оценки региональной 
сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда в режиме 
стресс-эхокардиографии AFI Stress, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт.).
28. Модуль программный встроенный для работы с программным обеспечением
Myocardial Work, цифровой недопплеровской улучшенной качественной и 
количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции левого - 
желудочка, степени деформации миокарда, активируемый электронным ключом (при - 
необходимости) (1 шт.). _
29. Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических 
ультразвуковых исследований, недопплеровская качественная и количественная оценка 
глобальной функции сердца, степени деформации миокарда левого предсердия AFI LА, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
30. Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических 
ультразвуковых исследований, недопплеровская качественная и количественная оценка 
глобальной и региональной функции сердца, степени деформации миокарда правого 
желудочка AFI RV, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
31. Модуль программный встроенный для работы с программщй^рбеспечением BSI, 
цифровой недопплеровской оценки внутрисердечных п^^*^^^^|!^^]ЙЙ^намики, 
активируемый электронным ключом (при необходимо^
32. Модуль программный встроенный для работы с 
режиме автоматического измерения толщины компл^
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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Лист 3

активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.)-
33. Модуль программный встроенный для работы с опцией количественного и 
качественного анализа данных серошкального, цветового и тканевого допплеровского 
исследования, данных контрастных исследований Q-analysis, активируемый 
электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
34. Модуль программный встроенный для работы с опцией усовершенствованного 
качественного и количественного анализа данных тканевого допплеровского 
исследования, в том числе оценки синхронности сокращения, деформации и скорости 
деформации миокарда левого желудочка, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт.).
35. Модуль программный встроенный для работы с опцией контрастной визуализации 
левого желудочка LVO Contrast, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт.).
36. Модуль программный встроенный для работы с опцией контрастных сосудистых 
исследований, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
37. Модуль программный встроенный для работы с опцией улучшенных контрастных 
исследований тканей, сосудов и сердца, в том числе с низким механическим индексом, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
38. Модуль программный встроенный для работы с опцией автоматизированного 
пошагового сценария вьшолнения исследования Scan Assist Pro, активируемый 
электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
39. Модуль программный встроенный для работы с опцией MPEGVue /eVue, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
40. Модуль программный встроенный для работы с программным обеспечением для 
поддержки формата DICOM в сети и подключения аппарата в DICOM сеть, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
41. Модуль программный встроенный для работы с опцией DICOM viewer,
осуществления записи данных исследования и изображений пациента в формате DICOM 
со встроенным просмотрщиком на внешний носитель, активируемый электронным 
ключом (при необходимости) (1 шт.). -.
42. Модуль программный встроенный для работы с программной опцией Tricefy Uplink „
для передачи, хранения и обмена данных во внешнем хранилище, активируемый : 
электронным ключом (при необходимости) (1 шт.). -
43. Модуль программный встроенный для поддержки
медицинских исследований в реальном времени, o6pa)^fe^[fH адаш |^^ьем н ь 1х данньхх 
с помощью специализированных датчиков, активир;® £т^ж ^от^йм^ш почом (при 
Заместитель руководителя Федеральной службы! и jfe
по надзору в сфере здравоохранения Павлюков
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ФЕЛЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Лист 4

п
необходимости) (I шт.).
44* Модуль программный встроенный для работы в режиме трехмерного 
автоматического недопплеровского анализа и обработки объемных данных, 
качественной и количественной оценки глобальной и регионарной функции, деформации 
и массы миокарда левого желудочка, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт.). Д;
45. Модуль программный встроенный для работы в режиме трехмерного 
автоматического недопплеровского анализа и обработки объемных данных, 
качественной и количественной оценки массы миокарда левого желудочка, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
46. Модуль программный встроенный для работы в режиме автоматического анализа и 
обработки объемных данных, количественной оценки размеров кольца аортального 
клапана 4D Auto AVQ, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
47. Модуль программный встроенный для работы в режиме автоматического анализа и 
обработки объемных данных, количественной оценки митрального клапана MV 
Assessment (ТотТес™), активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 
шт.).
48. Модуль программный встроенный для работы в режиме автоматического анализа и
обработки объемных данных, количественной оценки митрального клапана 4D Auto 
MVQ, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.). . ir=/'
49. Модуль программный встроенный для конвертации модуля MV Assessment 
(ТотТес'^’̂ ) в модуль 4D Auto MVQ, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт.).
50. Модуль программный встроенный для работы в режиме автоматического анализа и 
обработки объемных данных, количественной оценки объемов и фракции выброса- 
правого желудочка RV Volume (ТотТес'*'^*), активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт.).
51. Модуль программный встроенный для работы в режиме автоматического анализа и 
обработки объемных данных, количественной оценки объемов и фракции выброса 
правого желудочка 4D Auto RVQ, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт.).
52. Модуль программный встроенный для конвертации мшшайЬ^У Volume (ТотТес'*''^ в 
модуль 4D Auto RVQ, активируемый электронным ю ш ^^ |вдь;А ^^оди м ости ) (1 шт.).
53. Модуль программный встроенный для работы в 
обработки объемных данных, количественной оце 
активируемый электронным ключом (при необхо, 
Заместитель руководителя Федеральной служб 
по надзору в сфере здравоохранения

ркого анализа и 
4D Auto LAQ,

Д.Ю . Павлюков

01Q7443
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Лист 5

54. Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических 
ультразвуковых исследований, трехмерный качественный и количественный анализ и 
моделирование работы трикуспидального клапана 4D Auto TVQ, активируемый 
электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
55. Модуль программный встроенный (4D Markers) для анализа обработки и маркировки 
объемных данных, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
56. Модуль программный встроенный для работы с программной поддержкой 4D 
Поляризованной стереоскопии, 4D PolarVision / Polarized Stereo vision, активируемый 
электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
57. Модуль программный встроенный для работы с программным обеспечением Aurora 
Advanced Bundle, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
58. Модуль программный встроенный View-X для отображения в реальном времени на 
экране консоли данных с рентгеновской системы, активируемый электронным ключом, в 
комплекте с преобразователем видеосигнала, (при необходимости) (1 шт.).
59. Модуль программный встроенный СТ Fusion для одновременного отображения, 
совмещения и последующей навигации в ультразвуковьк объемных данных в реальном 
времени и данных с рентгеновской системы, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт.).
60. Модуль программного обеспечения для работы в режиме улучшенной 4П-объемной 
визуализации тканей и данных цветового допплера в реальном времени и постобработке, 
в том числе с применением технологии перемещаемого источника света, активируемый 
электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
61. Модуль программный встроенный для работы в режиме улучшенной 40-объемной 
визуализации в реальном времени с использованием специализированного объемного 
датчика Vmax, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
62. Модуль программный встроенный для работы в режиме биплановой и трехплановой 
визуализации на чреспищеводном объемном датчике, активируемый электронным 
ключом (при необходимости) (1 шт.).
63. Модуль программный встроенный для работы в режиме биплановой и трехплановой 
визуализации на объемных датчиках, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт.).
64. Модуль программный встроенный для активации потоковой функции сервера, 
позволяющий клиенту получать изображения в режиме oH^aw^^Sijeaming), 
активируемый электронным ключом (при необходимо^
65. Программное обеспечение для модернизации ул^ 
или USB флэш карте (при необходимости) (1 шт.).
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

■■'•и.

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



'Я

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНААЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ
ОТ 17 октября 2022 года № РЗН 2016/3871

Лист 6

66. Функция встроенная для обеспечения удаленного доступа к сервисной поддержке в 
режиме онлайн eDelivery, активируемая электронным ключом (при необходимости) (1 
шт.).
67. Кабели для регистрации физиологических сигналов ЭКГ для взрослых и детей (при 
необходимости) (не более 5 шт.).
68. Модуль, обеспечивающий регистрацию физиологических сигналов в 3 отведениях, 
для взрослых и детей (при необходимости) (не более 5 шт.).
69. Кабели для регистрации физиологических сигналов ЭКГ у новорожденных и детей 
(при необходимости) (не более 5 шт.).
70. Кабели и штекеры для подключения внешних источников физиологических сигналов 
(при необходимости) (не более 5 шт.)
71. Адаптер для подключения модуля, обеспечивающего регистрацию физиологических 
сигналов к набору детских ЭКГ-кабелей (при необходимости) (не более 5 шт.)
72. Индикатор механических повреждений чреспищеводных датчиков (при 
необходимости) (не более 2 шт.).
73. Кабель сетевой для ультразвуковой консоли (при необходимости) (не более 5 шт.).
74. Датчик секторный фазированный M5Sc-D (при необходимости) (не более 4 шт.).
75. Датчик секторный фазированный 6S-D (при необходимости) (не более 4 шт.). .
76. Датчик секторный фазированный 12S-D (при необходимости) (не более 4 шт.).
77. Датчик широкополосный объемного сканирования секторный фазированный 4Vc-D 
(при необходимости) (не более 4 шт.).
78. Датчик хпирокополосный объемного сканирования секторный фазированный 6Vc-D 
(при необходимости) (не более 4 шт.).
79. Датчик широкополосный объемного сканирования секторный фазированный 
чреспищеводный 6VT-D (при необходимости) (не более 4 шт.).
80. Датчик широкополосный секторный фазированный чреспищеводный бТс (при 
необходимости) (не более 4 шт.).
81. Датчик широкополосный секторный фазированный чреспищеводный 9Т (при 
необходимости) (не более 4 шт.).
82. Датчик широкополосный секторный фазированный чреспищеводный 10T-D (при 
необходимости) (не более 4 шт.).
83. Руководство пользователя по работе с чреспищеводными датчиками и 
принадлежностями к ним на русском языке (при Heo6xo3«j^i^3« 5i5̂ e  более 2 шт.).
84. Руководство пользователя по работе с чреспищевй^^д^"-,!^^^м^и и 
принадлежностями к ним на английском языке (п р ^ ^ е д а ^ ;^ й м ^ а д ^  более 2 шт.).
85. Насадки биопсийные для датчика 9L-D (при ее 24 шт.).
Заместитель руководителя Федеральной служор*, •<<
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю . Павлюков
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ФЕЛЕРАЛЬЬ1АЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 17 октября 2022 года № РЗН 2016/3871

Лист 7

86. Насадьси биопсийные для датчика 12L-RS\11L-D (при необходимости) (не более 24 
шт.).
87. Насадки биопсийные для датчика ML6-15-D (при необходимости) (не более 24 шт.).
88. Насадки биопсийные для датчика СI-6-D (при необходимости) (не более 24 шт.).
89. Насадки биопсийные для датчика C2-9-D (при необходимости) (не более 24 шт.).
90. Насадки биопсийные для микроконвексного внутриполостного датчика IC5-9-D (при 
необходимости) (не более 24 шт.).
91. Насадки биопсийные для секторного фазированного датчика M5Sc-D (при 
необходимости) (не более 24 шт.).
92. Насадки биопсийные для объемного секторного фазированного датчика 4Vc-D (при 
необходимости) (не более 24 шт.).
93. Накладки на клавиатуру русифицированные (при необходимости) (не более 3 шт.).
94. Бумага для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения (при 
необходимости) (не более 50 шт.).
95. Бумага для устройства, печатающего цветные ультразвуковые изображения (при 
необходимости) (не более 50 шт.).
II. Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid Е90, 
основной состав:
1. Консоль медицинская диагностическая ультразвуковая Vivid Е90 (1 шт.).
2. Монитор специальный медицинский (1 шт.).
3. Руководство пользователя на русском язьцсе (не более 5 шт.).
4. Руководство пользователя на английском язьпсе (при необходимости) (1 шт.).
5. Расширенное руководство пользователя на английском язьже (при необходимости)
(1 шт.). .
6. Электронная документация к ультразвуковой консоли Vivid Е95/Е90/Е80 на внешнем 
носителе -  CD/DVD/USB Flash (при необходимости) (1 шт.).
7. Кабель электропитания для ультразвуковой консоли (1 шт.).
8. Программное обеспечение для подключения устройства, печатающего ультразвуковые 
изображения (при необходимости) (не более 3 шт.).
9. Датчик широкополосный линейный 9L-D (при необходимости) (не более 4 шт.).
10. Датчик широкополосный линейный 11L-D (при необходимости) (не более 4 шт.).
11. Датчик широкополосный линейный L8-18i-D (при необходимости) (не более 4 шт.).
12. Датчик широкополосный линейный ML6-15-D (при нео^вдщ ости) (не более 4 шт.).
13. Датчик широкополосный конвексный C1-6-D (при н е ^ ^ ) Щ ^ ^ ^ ( н е  более 4 шт.).
14. Датчик широкополосный конвексный C2-9-D более.4 шт.).
15. Датчик широкополосный микроконвексный (не 
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Павлюков
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Лист 8

более 4 шт.).
16. Датчик широкополосный микроконвексный внутриполостной IC5-9-D (при 
необходимости) (не более 4 шт.).
17. Датчики карандашные допплеровские P2D (при необходимости) (1 шт.),,
18. Датчики карандашные допплеровские P6D (при необходимости) (1 шт.).
19. Модуль программный встроенный для активации проведения чреспищеводных
исследований, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.). .
20. Руководство пользователя по работе с программными опциями ТотТес^^ на 
английском языке (при необходимости) (не более 2 шт.).
21. Руководство пользователя по работе с программными опциями ТошТес на русском 
языке (при необходимости) (не более 2 шт.).
22. Модуль программный встроенный для работы с пакетом функций стресс- 
эхокардиографии, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
23. Модуль программный встроенный для работы с пакетом отслеживания движения 
ткани, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
24. Модуль программного обеспечения для автоматического анализа данных научно-. 
практических ультразвуковых исследований, автоматические кардиологические 
измерения AI Auto Measure, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 
шт.).
25. Модуль программный встроенный для работы с программным обеспечением в 
режиме цифрового недопплеровского автоматизированного измерения фрагшии выброса 
Auto EF, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
26. Модуль программный встроенный для работы с программным обеспечением AFI, 
цифровой недогшлеровской качественной и количественной оценки региональной 
сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
27. Модуль программный встроенный для работы с программным обеспечением для У.. 
цифровой недопплеровской качественной и количественной оценки региональной 
сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда в режиме 
стресс-эхокардиографии AFI Stress, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт.),
28. Модуль программный встроенный для работы с программным обеспечением 
Myocardial Work, цифровой недопплеровской улучшенно^£|баиевгаенной и 
количественной оценки глобальной и региональной ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ у н к ц и и  левого .
желудочка, степени деформации миокарда, активи 
необходимости) (1 шт.).
Заместитель руководителя Федеральной служб
по надзору в сфере здравоохранения

ключом (при

Д.Ю . Павлюков
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ФЕЛЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Лист 9

29. Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических 
ультразвуковых исследований, недопплеровская качественная и количественная оценка 
глобальной функции сердца, степени деформации миокарда левого предсердия AFI LA, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
30. Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических 
ультразвуковых исследований, недопплеровская качественная и количественная оценка 
глобальной и региональной функции сердца, степени деформации миокарда правого 
желудочка AFI RV, активируемый электронным ключом (при необходимости) (I шт.).
31. Модуль программный встроенный для работы с программный обеспечением BSI, . 
цифровой недопплеровской оценки внутрисердечных потоков и гемодинамики, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
32. Модуль программный встроенный для работы с программным обеспечением в 
режиме автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа IMT, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.),
33. Модуль программный встроенный для работы с опцией количественного и 
качественного анализа данных серошкального, цветового и тканевого допплеровского 
исследования, данных контрастных исследований Q-analysis, активируемый 
электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
34. Модуль программный встроенный для работы с опцией усовершенствованного 
качественного и количественного анализа данных тканевого допплеровского 
исследования, в том числе оценки синхронности сокращения, деформации и скорости 
деформации миокарда левого желудочка, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт.).
35. Модуль программный встроенный для работы с опцией контрастной визуализации 
левого желудочка LVO Contrast, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт,).
36. Модуль программный встроенный для работы с опцией контрастньк сосудистых - 
исследований, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.)./
37. Модуль программный встроенный для работы с опцией улучшенных контрастных 
исследований тканей, сосудов и сердца, в том числе с низким механическим индексом, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
38,. Модуль программный встроенный для работы с опцией автоматизированного 
пошагового сценария вьшолнения исследования Scan А§айЦ^*©?е^тивируемый 
электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).

-39. Модуль программный встроенный для работы 
активируемый электронным ключом (при необхо;
Заместитель руководителя Федеральной служб( 
по надзору в сфере здравоохранения
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40. Модуль программный встроенный для работы с программным обеспечением для 
поддержки формата DICOM в сети и подключения аппарата в DICOM сеть, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
41. Модуль программный встроенный для работы с опцией DICOM viewer, 
осуществления записи данных исследования и изображений пациента в формате DICOM 
со встроенным просмотрщиком на внешний носитель, активируемый электронным 
ключом (при необходимости) (1 шт.).
42. Модуль программный встроенный для работы с программной опцией Tricefy Uplink 
для передачи, хранения и обмена данных во внешнем хранилище, активируемый 
электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
43. Модуль программный встроенный для поддержки объемных ультразвуковых 
медицинских исследований в реальном времени, обработки и анализа объемных данных _ 
с помощью специализированных датчиков, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт.).
44. Модуль программный встроенный для работы в режиме трехмерного
автоматического недопплеровского анализа и обработки объемных данных, .
качественной и количественной оценки глобальной и регионарной функции, деформации 
и массы миокарда левого желудочка, активируемый электронным ключом (при ' 
необходимости) (1 шт.).
45. Модуль программный встроенный для работы в режиме трехмерного 
автоматического недопплеровского анализа и обработки объемных данных, 
качественной и количественной оценки массы миокарда левого желудочка, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
46. Модуль программный встроенный для работы в режиме автоматического анализа и , 
обработки объемных данных, количественной оценки размеров кольца аортального 
клапана 4D Auto AVQ, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
47. Модуль программный встроенный для работы в режиме автоматического анализа и 
обработки объемных данных, количественной оценки митрального клапана MV 
Assessment (ТотТес"^^), активируемый электронным ключом (при необходимости) ;
(1 шт.).
48. Модуль программный встроенный для работы в режиме автоматического анализа и ; 
обработки объемных данных, количественной оценки митрального клапана 4D Auto 
MVQ, активируемый электронным ключом (при необходиг
49. Модуль программный встроенный для конвертации ^sment
(TomTec™) в модуль 4D Auto MVQ, активируемый ^ (п р и
необходимости) (1 шт.).
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения \ ШУ. Павлюков
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50. Модуль программный встроенный для работы в режиме автоматического анализа и 
обработки объемных данных, количественной оценки объемов и фракции выброса 
правого желудочка RV Volume (ТотТес''’̂ *), активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт.).
51. Модуль программный встроенный для работы в режиме автоматического анализа и 
обработки объемных данных, количественной оценки объемов и фракции выброса 
правого желудочка 4D Auto RVQ, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (I пгг.).
52..Модуль программный встроенный для конвертации модуля RV Volume (ТотТес'*''^) в 
модуль 4D Auto RVQ, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
53. Модуль программный встроенный для работы в режиме автоматического анализа и 
обработки объемных данных, количественной оценки левого предсердия 4D Auto LAQ, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
54. Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических 
ультразвуковых исследований, трехмерный качественный и количественный анализ и 
моделирование работы трикуспидального клапана 4D Auto TVQ, активируемый , 
электронным ключом (при необходимости) (I шт.).
55. Модуль программный встроенный (4D Markers) для анализа, обработки и маркировки 
объемных данных, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
56. Модуль программный встроенный для работы с программной поддержкой 4D 
Поляризованной стереоскопии, 4D PolarVision / Polarized Stereo vision, активируемый 
электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
57. Модуль программный встроенный для работы с программным обеспечением Aurora 
Advanced Bundle, активируемый электронным ключом (при необходимости) (Гшт.).
58. Модуль программный встроенный View-X для отображения в реальном времени на . 
экране консоли данных с рентгеновской системы, активируемый электронным ключом, в 
комплекте с преобразователем видеосигнала, (при необходимости) (1 шт.).
59. Модуль программный встроенный СТ Fusion для одновременного отображения, 
совмещения и последующей навигации в ультразвуковых объемных данных в реальном 
времени и данных с рентгеновской системы, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт.).
60. Модуль программного обеспечения для работы в режиме улучшенной 40-объемной
визуализации тканей и данных цветового допплера в реальном времени и постобработке, 
в том числе с применением технологии перемещаемого активируемый
электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
61. Модуль программный встроенный для работы в 
Заместитель руководителя Федеральной службы] 
по надзору в сфере здравоохранения
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Ч-

визуализации в реальном времени с использованием специализированного объемного 
датчика Vmax, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.)-
62. Модуль программный встроенный для работы в режиме биплановой и трехплановой 
визуализации на чреспищеводном объемном датчике, активируемый электронным - 
ключом (при необходимости) (1 шт.).
63. Модуль программный встроенный для работы в режиме биплановой и трехплановой 
визуализации на объемных датчиках, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт.).
64. Модуль программный встроенный для активации потоковой функции сервера 
позволяющий клиенту получать изображения в режиме онлайн (Streaming), 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
65. Программное обеспечение для 40-объемной модернизации ультразвуковой консоли 
(при необходимости) (1 шт.).
66. Программное обеспечение для модернизации ультразвуковой консоли на CD диске 
или USB флэш карте (при необходимости) (1 шт.).
67. Функция встроенная для обеспечения удаленного доступа к сервисной поддержке в 
режиме онлайн eDelivery, активируемая электронным ключом (при необходимости)
(1 шт.).
68. Кабели для регистрации физиологических сигналов ЭКГ для взрослых и детей (при 
необходимости) (не более 5 шт.).
69. Модуль, обеспечивающий регистрацию физиологических сигналов в 3 отведениях, 
для взрослых и детей (при необходимости) (не более 5 шт.)
70. Кабели для регистрации физиологических сигналов ЭКГ у новорожденных и детей 
(при необходимости) (не более 5 шт.).
71. Кабели и штекеры для подключения внешних источников физиологических сигналов 
(при необходимости) (не более 5 шт.).
72. Адаптер для подключения модуля, обеспечивающего регистрацию физиологических 
сигналов к набору детских ЭКГ-кабелей (при необходимости) (не более 5 шт.).
73. Индикатор механических повреждений чреспищеводных датчиков (при 
необходимости) (не более 2 шт.).
74. Кабель сетевой для ультразвуковой консоли (при необходимости) (не более 5 шт.).
75. Датчик секторный фазированный M5Sc-D (при необходимости) (не более 4 шт!).
76. Датчик секторный фазированный 6S-D (при необход^в^^^^Мй^ более 4 шт.).
77. Датчик секторный фазированный 12S-D (при 4 шт.)
78. Датчик широкополосный объемного сканирова1^^^1ссорцьЙ'да0вдованный 4Vc-D 
(при необходимости) (не более 4 шт.).
Заместитель руководителя Федеральной службьг,'  ̂^
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю . Павлюков
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79. Датчик широкополосный объемного сканирования секторный фазированный 6Vc-D 
(при необходимости) (не более 4 шт.).
80. Датчик широкополосный объемного сканирования секторный фазированный 
чреспищеводный 6VT-D (при необходимости) (не более 4 шт.).
81. Датчик широкополосный секторный фазированный чреспищеводный бТс (при 
необходимости) (не более 4 шт.).
82. Датчик широкополосный секторный фазированный чреспищеводный 9Т (при 
необходимости) (не более 4 шт.).
83. Датчик широкополосный секторный фазированный чреспищеводный 1.0T-D (при 
необходимости) (не более 4 шт.).
84. Руководство пользователя по работе с чреспищеводными датчиками и 
принадлежностями к ним на русском язьпсе (при необходимости) (не более 2. шт.).
85. Руководство пользователя по работе с чреспищеводными датчиками и 
принадлежностями к ним на английском языке (при необходимости) (не более 2 шт.).
86. Насадки биопсийные для датчика 9L-D (при необходимости) (не более 24 шт.).
87. Насадки биопсийные для датчика 12L-RS\11L-D (при необходимости) (не 
более 24 шт.). ;
88. Насадки биопсийные для датчика ML6-15-D (при необходимости) (не более 24 шт.).
89. Насадки биопсийные для датчика C1-6-D (при необходимости) (не более 24 шт.).
90. Насадки биопсийные для датчика C2-9-D (при необходимости) (не более 24 шт.).
91. Насадки биопсийные для микроконвексного внутриполостного датчика IC5-9-D (при 
необходимости) (не более 24 шт.).
92. Насадки биопсийные для секторного фазированного датчика M5Sc-D (при . 
необходимости) (не более 24 шт.).
93. Насадки биопсийные для объемного секторного фазированного датчика 4Vc-D (при 
необходимости) (не более 24 шт.).
94. Накладки на клавиатуру русифицированные (при необходимости) (не более 3 шт.).
95. Бумага для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения (при 
необходимости) (не более 50 шт.)
96. Бумага для устройства, печатающего цветные ультразвуковые изображения (при 
необходимости) (не более 50 шт.).
III. Система ультразвуковая диагностическая меди1 
основной состав:
1. Консоль медицинская диагностическая ультрг
2. Монитор специальный медицинский (1 шт.).
3. Руководство пользователя на русском язьже 
Заместитель руководителя Федеральной cj 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю . Павлюков

шт.).
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; -Р'I 4. Руководство пользователя на английском языке (при необходимости) (1 шт.).
V  5. Расширенное руководство пользователя на английском языке (при необходимости) (1 

шт.).
6. Электронная документация к ультразвуковой консоли Vivid Е95/Е90/Е80 на внешнем 
носителе -  CD/DVD/USB Flash (при необходимости) (1 шт.).
7. Кабель электропитания для ультразвуковой консоли (1 шт.).
8. Программное обеспечение для подключения устройства, печатающего ультразвуковые 
изображения (при необходимости) (не более 3 шт.).
9. Датчик широкополосный линейный 9L-D (при необходимости) (не более 4 шт.).
10. Датчик широкополосный линейный 11L-D (при необходимости) (не более 4 шт.).
11. Датчик широкополосный линейный L8-I8i-D (при необходимости) (не более 4 шт.).
12. Датчик широкополосный линейный ML6-15-D (при необходимости) (не более 4 шт.).
13. Датчик широкополосный конвексный C1-6-D (при необходимости) (не более 4 шт.).

_ 14. Датчик широкополосный конвексный C2-9-D (при необходимости) (не более 4 шт.).
15. Датчик широкополосный микроконвексный C3-10-D (при необходимости) (не 
более 4 шт.).
16. Датчикширокополосныймикроконвексныйвнутриполостной1С5-9-В(при- 
необходимости) (не более 4 шт.).
17. Датчики карандашные допплеровские P2D (при необходимости) (1 шт^.
18. Датчики карандашные допплеровские P6D (при необходимости) (1 шт.):
19. Модуль программный встроенный для активации проведения чреспищеводных - 
исследований, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
20. Руководство пользователя по работе с программными опциями ТотТес^^ на 

, английском языке (при необходимости) (не более 2 шт.).
21. Руководство пользователя по работе с программными опциями ТотТес™ на русском
язьже (при необходимости) (не более 2 шт.). . :
22. Модуль программный встроенный для работы с пакетом функций стресс- 
эхокардиографии, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.). .
23. Модуль программный встроенный для работы с пакетом отслеживания движения ' 
ткани, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
24. Модуль программного обеспечения для автоматического анализа данных научно- 
практических ультразвуковых исследований, автоматич^ 
измерения AI Auto Measure, активируемый электрон 
(1 шт.).
25. Модуль программный встроенный для работь! 
режиме цифрового недопплеровского автоматизи 
Заместитель руководителя Федеральной служ 
по надзору в сфере здравоохранения
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Auto ЕЕ, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
26. Модуль программный встроенный для работы с программным обеспечением AFL 
цифровой недопплеровской качественной и количественной оценки региональной 
сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
27. Модуль программный встроенный для работы с программным обеспечением для 
цифровой недопплеровской качественной и количественной оценки региональной 
сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда в режиме 
стресс-эхокардиографии AFI Stress, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт.).
28. Модуль программный встроенный для работы с программным обеспечением 
Myocardial Work, цифровой недопплеровской улучшенной качественной и 
количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции левого 
желудочка, степени деформации миокарда, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (I шт.).
29. Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических 
ультразвуковых исследований, недопплеровская качественная и количественная оценка 
глобальной функции сердца, степени деформации миокарда левого предсердия AFI LA, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
30. Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических 
ультразвуковых исследований, недопплеровская качественная и количественная оценка 
глобальной и региональной функции сердца, степени деформации миокарда правого 
желудочка AFIRV, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
31. Модуль программный встроенный для работы с программный обеспечением BSI, 
цифровой недопплеровской оценки внутрисердечных потоков и гемодинамики, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
32. Модуль программный встроенный для работы с программным обеспечением в 
режиме автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа IMT, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) ( I шт.). -
33. Модуль программный встроенный для работы с опцией количественного и 
качественного анализа данных серошкального, цветового и тканевого допплеровского 
исследования, данных контрастных исследований Q-analysis, активируемый ; ; 
электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
34. Модуль программный встроенный для работы с о 
качественного и количественного анализа данных т 
исследования, в том числе оценки синхронности со,
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деформации миокарда левого желудочка, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт.).
35. Модуль программный встроенный для работы с опцией контрастной визуализации 
левого желудочка LVO Contrast, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт.).
36. Модуль программный встроенный для работы с опцией контрастных сосудистых 
исследований, активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
37. Модуль программный встроенный для работы с опцией улучшенных контрастных 
исследований тканей, сосудов и сердца, в том числе с низким механическим индексом, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
38. Модуль программный встроенный для работы с опцией автоматизированного 
пошагового сценария выполнения исследования Scan Assist Pro, активируемый 
электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
39. Модуль программный встроенный для работы с опцией MPEGVue /eVue, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
40. Модуль программный встроенный для работы с программным обеспечением для 
поддержки формата DICOM в сети и подключения аппарата в DICOM сеть, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
41. Модуль програхммный встроенный для работы с опцией DICOM viewer, 
осуществления записи данных исследования и изображений пациента в формате DICOM 
со встроенным просмотрщиком на внешний носитель, активируемый электронным 
ключом (при необходимости) (1 шт.).
42. Модуль программный встроенный для работы с программной опцией Tricefy Uplink 
для передачи, хранения и обмена данных во внешнем хранилище, активируемый 
электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
43. Модуль программный встроенный для поддержки объемных ультразвуковых 
медицинских исследований в реальном времени, обработки и анализа объемных данных 
с помощью специализированных датчиков, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт.).
44. Модуль программный встроенный для работы в режиме трехмерного 
автоматического недопплеровского анализа и обработки объемных данных, 
качественной и количественной оценки глобальной и регионарной функции, деформации 
и массы миокарда левого желудочка, активируемый элejдаflaиlщ[^ ключом (при 
необходимости) (1 шт.).
45. Модуль программный встроенный для работы 
автоматического недопплеровского анализа и обр^
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качественной и количественной оценки массы миокарда левого желудочка, 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
46. Модуль программный встроенный для работы с программным обеспечением Aurora 
Advanced Bundle, активируемый электронным ключом (при необходимости) (I шт.).
47. Модуль программный встроенный View-X для отображения в реальном времени на 
экране консоли данных с рентгеновской системы, активируемый электронным ключом, в 
комплекте с преобразователем видеосигнала, (при необходимости) (1 шт.).
48. Модуль программный встроенный для работы в режиме биплановой и трехплановой 
визуализации на чреспишеводном объемном датчике, активируемый электронным 
ключом (при необходимости) (1 шт.).
49. Модуль программный встроенный для работы в режиме биплановой и трехплановой 
визуализации на объемных датчиках, активируемый электронным ключом (при 
необходимости) (1 шт.).
50. Модуль программный встроенный для активации потоковой функции сервера, 
позволяющий клиенту получать изображения в режиме онлайн (Streaming), 
активируемый электронным ключом (при необходимости) (1 шт.).
51. Программное обеспечение для модернизации ультразвуковой консоли на CD диске 
или USB флэш карте (при необходимости) (1 шт.).
52. Функция встроенная для обеспечения удаленного доступа к сервисной поддержке в 
режиме онлайн eDelivery, активируемая электронным ключом (при необходимости)
(1 шт.).
53. Кабели для регистрации физиологических сигналов ЭКГ для взрослых и детей (при 
необходимости) (не более 5 шт.)
54. Модуль, обеспечивающий регистрацию физиологических сигналов в 3 отведениях, 
для взрослых и детей (при необходимости) (не более 5 шт.)
55. Кабели для регистрации физиологических сигналов ЭКГ у новорожденных и детей 
(при необходимости) (не более 5 шт.).
56. Кабели и штекеры для подключения внешних источников физиологических сигналов 
(при необходимости) (не более 5 шт.)
57. Адаптер для подключения модуля, обеспечивающего регистрацию физиологических 
сигналов к набору детских ЭКГ-кабелей (при необходимости) (не более 5 шт.)
58. Индикатор механических повреждений чреспищеводных датчиков (при 
необходимости) (не более 2 шт.).
59. Кабель сетевой для ультразвуковой консоли (при более 5 шт.).
60. Датчик секторный фазированный M5SC-D (при необф;:^&й6^и)‘̂ ^.^Ш ее 4 шт.).
61. Датчик секторный фазированный 6S-D (при необх^^™ Д Й ш ^б!5ж  шт.).
Заместитель руководителя Федеральной службы Й | |
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62. Датчик секторный фазированный 12S-D (при необходимости) (не более 4 шт.).
63. Датчик широкополосный объемного сканирования секторный фазированный 4Vc-D 
(при необходимости) (не более 4 шт.).
64. Датчик широкополосный объемного сканирования секторный фазированный 6Vc-D 
(при необходимости) (не более 4 шт.).

- 65. Датчик широкополосный объемного сканирования секторный фазированный 
чреспищеводный 6VT-D (при необходимости) (не более 4 шт.).
66. Датчик широкополосный секторный фазированный чреспищеводный бТс (при 
необходимости) (не более 4 шт.).
67. Датчик широкополосный секторный фазированный чреспищеводный 9Т (при 
необходимости) (не более 4 шт.).
68. Датчик широкополосный секторный фазированный чреспищеводный 10T-D (при 
необходимости) (не более 4 шт.).
69. Руководство пользователя по работе с чреспищеводными датчиками и 
принадлежностями к ним на русском языке (при необходимости) (не более 2 шт.).
70. Руководство пользователя по работе с чреспищеводными датчиками и ’ 
принадлежностями к ним на английском язьже (при необходимости) (не более 2 шт.).
71. Насадки биопсийные для датчика 9L-D (при необходимости) (не более 24 шт.)..
72. Насадки биопсийные для датчика 12L-RS\11L-D (при необходимости) (не 
более 24 шт.).
73. Насадки биопсийные для датчика ML6-15-D (при необходимости) (не более 24 шт;).
74. Насадки биопсийные для датчика С1-6-D (при необходимости) (не более 24 шт.).’ .
75. Насадки биопсийные для датчика C2-9-D (при необходимости) (не более 24 шт.).
76. Насадки биопсийные для микроконвексного внутриполостного датчика 1С5-9-О Хпри 
необходимости) (не более 24 шт.).
77. Насадки биопсийные для секторного фазированного датчика M5Sc-D (при 
необходимости) (не более 24 шт.).
78. Насадки биопсийные для объемного секторного фазированного датчика 4Vc-D (при 
необходимости) (не более 24 шт.).
79. Накладки на клавиатуру русифицированные (при необходимости) (не более 3 шт.).
80. Бумага для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения (при 
необходимости) (не более 50 шт.)
81. Бумага для устройства, печатающего цветные ультразв}ча»тедав^ажения (при 
необходимости) (не более 50 шт.).
IV. Принадлежности:
1. Устройство для хранения чреспищеводного датчика |
Заместитель руководителя Федеральной службы
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2. Защитные чехлы для сканирующей поверхности чреспищеводного датчика (не 
более 5 шт.)-
3. Защитные чехлы для сканирующей поверхности чреспищеводного датчика (набор не 
более 25 шт.).
4. Загубники защитные интраоперационные (не более 25 шт,).
5. Защитные загубники, взрослые (не более 25 щт.).
6. Защитные загубники, детские (не более 25 шт.)-
7. Проводной педальный переключатель -  Footswitch (не более 2 шт.).
8. Внутренний привод для чтения и записи данных на DVD/CD-диски (не более 2 шт.).
9. Внешнее устройство для потоковой видеозаписи данных ультразвукового 
исследования на DVD диски с кабелями для подключения (не более 2 шт.).
10. USB карта для записи ультразвуковых изображений (не более 2 шт.).
11. Внешний USB Wi-Fi-адаптер для беспроводной передачи данных с набором для 
подключения (не более 2 шт.).
12. Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения (не более 2 шт.).
13. Устройство, печатающее цветные ультразвуковые изображения.
14. Стереоскопические очки и принадлежности для 3D-визуализации (не более 5 шт.).
15. Футляр для хранения стереоскопических очков (не более 5 шт.).
16. Анахромные стереоскопические очки для 3D-BH3yanH3auHH (не более 5 шт.).
17. Клипса анахромных стереоскопических 3D-04K0B (не более 5 шт.).
18. 3D очки для поляризованной ЗП-стереоскопии (не более 5 шт.).
19. Клипса очков для поляризованной ЗО-стереоскопии (не более 5 шт.).
20. Защитный чехол для транспортировки и хранения консоли (не более 2 шт.).
21. Внешнее устройство для захвата, потоковой трансляции и записи изображения с 
источников видеосигнала на ультразвуковую консоль с набором кабелей и адаптеров для 
подключения (не более 2 шт.).

---1

Заместитель руководителя Федеральной служб
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